
Kable SpO2

SpO2 cables
SpO2 Kabel

Data ostatniej weryfikacji
Date of last verification

Letzte Verifikation
×èñëî ïîñëåäíåé ïðîâåðêè

2019-01-28

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.
ul. Równinna 25, 87-100 Toruñ, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl ® www.sorimex.eu



Instrukcja u¿ywania i przechowywania
kabli SpO2

1. Przeznaczenie
Kabel SpO2 jest przeznaczony do elektrycznego po³¹czenia czujnika saturacji z aparatem 
s³u¿¹cym do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem (pulsoksymetru). Kable SpO2 
zakwalifikowane s¹ do klasy I i dostarczane jako nieja³owe.

2. Charakterystyka  
Kabel SpO2 sk³ada siê z odpowiedniej d³ugoœci wielo¿y³owego kabla zakoñczonego z³aczami 
dostosowanymi do czujnika saturacji i aparatu z którym ma wspó³pracowaæ.
U¿ytkownik powinien zwróciæ uwagê czy dany kabel jest przeznaczony do konkretnego typu 
czujnika saturacji i aparatu.
Kable s¹ przeznaczone do kontaktu z nieuszkodzon¹ skór¹ pacjenta.

3. Zasady u¿ywania
Podczas u¿ywania nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
§upewiæ siê czy dany kabel SpO2 jest odpowiedni dla aparatu z którym ma wspó³pracowaæ,
§kabli nie nale¿y nadmiernie zginaæ (promieñ zgiêcia nie powinien byæ mniejszy ni¿ 60 mm),
§nie nale¿y ci¹gn¹æ ani szarpaæ za kabel,
§kabel nale¿y uk³adaæ tak, aby nie istnia³o niebezpieczeñstwo mechanicznego uszkodzenia     

np. przez nadepniêcie, przejechanie, po³o¿enie na nim ciê¿kiego/ostrego przedmiotu, 
przyciêcie itp,

§³¹czenie i roz³¹czanie kabla wykonywaæ trzymaj¹c za os³onê przy³¹czy (gniazdo, wtyk),
§nale¿y chroniæ przy³¹cza kabli przed zalaniem.

4. Instalacja
Pod³¹czyæ kabel SpO2 z jednej strony do czujnika SpO2 a z drugiej strony do aparatu. W³¹czyæ 
urz¹dzenie i sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi monitora.
Nale¿y zwróciæ uwagê na w³aœciwy dobór kabla SpO2 do odpowiedniego aparatu i czujnika 
SpO2. 

5. Zalecane czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja
Czynnoœci te powinny byæ wykonane ka¿dorazowo przed u¿yciem urz¹dzenia i kabla przed 
badaniem kolejnego pacjenta. Przed przyst¹pieniem do czyszczenia, dezynfekcji lub 
sterylizacji, kabel nale¿y od³¹czyæ od urz¹dzenia z którym wspó³pracuje. 

Czyszczenie
Umyæ kabel ciep³¹ wod¹ z myd³em, delikatnie czyœciæ przy pomocy miêkkiej szmatki zwil¿onej 
wod¹ z myd³em (³agodnym detergentem) lub 70% alkoholem izopropylowym, kabel powinien 
wyschn¹æ przed u¿yciem. 
Nie stosowaæ œrodków ¿r¹cych ani innych agresywnych preparatów chemicznych.
Podczas czyszczenia nie moczyæ ani nie zanurzaæ kabli, nie myæ pod bie¿¹ca wod¹, nie u¿ywaæ 
nadmiernej si³y, która mo¿e przerwaæ wewnêtrzne przewody prowadz¹c do uszkodzenia kabla. 
Ci¹g³e zginanie przewodów w czasie u¿ywania i czyszczenia mo¿e przerwaæ przewody 
wewnêtrzne. Tego typu uszkodzenia nie s¹ objête gwarancj¹. 
Unikaæ kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami: aromatycznymi, chlorowymi, ketonowymi, 
eterowymi lub estrowymi. Nie dopuœciæ, aby œrodki czyszcz¹ce mia³y kontakt z wtykami 
znajduj¹cymi siê po oby stronach kabla.

Dezynfekcja
Kable nale¿y dezynfekowaæ przez przetarcie 70% alkoholem izopropylowym i pozostawienie      
do wyschniêcia. Nie dopuœciæ, aby alkohol mia³ kontakt z wtykami znajduj¹cymi siê po obu 
stronach kabla.
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Sterylizacja
Zalecan¹ metod¹ jest sterylizacja tlenkiem etylenu. Po sterylizacji, przed u¿yciem, kable nale¿y 
dok³adnie odgazowaæ w urz¹dzeniach przeznaczonych do tego celu. 
Sterylizacja innymi metodami nie jest zalecana, poniewa¿ mo¿e trwale uszkodziæ kabel. 

6. Pakowanie i przechowywanie
Kable SpO2 s¹ pakowane pojedynczo. Nale¿y przechowywaæ je w oryginalnym opakowaniu, 
zgodnie z podanymi  warunkami przechowywania aby czas u¿ywania wyrobu by³ jak najd³u¿szy.
Warunki przechowywania:
§temperatura: -25°C do + 55°C,
§chroniæ przed œwiat³em s³onecznym, zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Kable bêd¹ce w u¿yciu nale¿y przechowywaæ w suchym miejscu. 
Kable SpO2, gdy nie s¹ u¿ywane, powinny byæ luŸno zwiniête, bez ostrych przegiêæ.

7. Ostrze¿enia  
Nie przestrzeganie podanych wy¿ej zasad mo¿e spowodowaæ powstanie przerwy elektrycznej 
w torze przesy³owym w kablu lub powstanie zwarcia. Objawy te s¹ ³atwe do zidentyfikowania 
przez obs³ugê aparatu. Uszkodzony kabel nale¿y od³o¿yæ i zast¹piæ sprawnym. 

Utylizacja zu¿ytego kabla powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

8. Gwarancja
Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzeda¿y.
Gwarancja nie obejmuje wad wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ycia i przechowywania.

Instruction of use and storage
SpO2 cables

1. General description
The SpO2 cable is intended for the electrical connection of a saturation sensor with a device for 
measuring oxygen saturation (pulse oximetry). SpO2 cables are classified as Class I and 
delivered as non-sterile.

2. Characteristics
The SpO2 cable consists of a suitable multi-core cable and its connector is adapted to the 
saturation sensor and the device to which it is to cooperate. The user should make sure that the 
cable is suitable for the specific type of saturation sensor and device .
Cables are intended for use with undamaged patient’s skin. 

3. Principles of use
When using SpO2 cables, the following principles should be observed: 
§make sure that SpO2 cable is suitable for the device to work with,
§cables should not be excessively bent (bend radius should not be lower than 60 mm), 
§do not pull or jerk the cable, 
§place the cable so that there would be no risk of mechanical damage, e.g. by stepping on, 

running over, placing a heavy/sharp object on it, cutting etc., 
§hold the connector cover (socket, pin) when connecting and disconnecting the cable,
§protect the cable connectors against suffusion. 

4. Installation
Connect the SpO2 cable from one side to the SpO2 sensor and the other side to the device. Turn 
on the unit and check that the monitor operates properly according to the monitor's instruction 
manual.Pay attention to the proper selection of the SpO2 cable for the appropriate device and 
SpO2 sensor. 
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5. Recommended cleaning, disinfection and sterilisation
These activities should be realized every time before use of the device and cable before                
the examination of the next patient. Before starting the cleaning, disinfection, or sterilisation,                       
the cable should be disconnected from the device with which it cooperates.

Cleaning
Wash the cable with warm soap water, delicately clean using soft cloth wetted with soap water 
(mild detergent) or 70% isopropyl alcohol. The cable should dry before use. 
Do not use corrosive substances or other chemical preparations. 
When cleaning, do not soak or immerse the cables, do not wash under running water, and do not 
use excessive strength which may rupture the internal conductors, leading to cable damage. 
Continuous bending of the conductors during use and cleaning may rupture the internal 
conductors. Damage of this type is not covered by the guarantee.
Avoid contact with strong solvents: aromatic, chloric, ketone, etheral, and ester. Do not allow           
for contact of cleaners with tplugs and pins on either side of the cable. 

Disinfection
Cables should be disinfected by wiping with 70% isopropyl alcohol and leaving them to dry.                         
Do not allow for contact of cleaners with tplugs and pins on either side of the cable. 

Sterilization
The recommended method consists of sterilization using ethylene oxide. After sterilization            
and before use, cables should be accurately degassed in device intended for that purpose.
Sterilization with other methods is not recommended for it may permanently damage the cable. 

6. Packaging and storing
SpO2 cables are packed individually. In order to maximize the product’s working life, they should 
be stored in the original packaging, in accordance with provided storing conditions. 

Storage conditions:
§temperature: -25°C to + 55°C, 
§protect against sunlight, moisture and dirt. 

Cables in use should be stored in a dry place. 
When not used, SpO2 cables should be loosely coiled, without sharp bends. 

7. Warnings
Failure to observe the above rules may result in a break in the electrical circuit in the transmission 
cable or cause a short circuit. These symptoms are easy to identify by operating the camera. The 
damaged cable must be replaced and replaced with a working one.

Utilisation of used cable should be done in accordance with binding provisions.

8. Guarantee
The guarantee period covers 1 year from the date of sale. 
The guarantee does not include defects resulting from improper use and storage. 

 

2. Kabelcharakteristik
Die SpO2 Kabel sind Mehraderkabel mit entsprechender Länge, abgeschlossen mit  

Nutzungs- und Aufbewahrungsanweisung
 für SpO2 Kabel

1. Verwendungszweck
Die SpO2 Kabel sind dazu vorgesehen, den Saturationssensor mit einem Gerät zur Messung 
der Sauerstoffsättigung im Blut (einem Pulsoximeter) elektrisch zu verbinden. Die SpO2 
Kabel sind in die Klasse I eingestuft und werden als nicht keimfrei geliefert.
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Verbindern, die dem Saturationssensor und dem zusammenwirkenden Apparat angepasst sind. 
Der Anwender hat darauf zu achten, dass das verfügbare Kabel für den vorliegenden Typ des 
Saturationssensors bzw. des Apparates vorgesehen ist.
Die Kabel sind für den Kontakt mit einer unversehrten Patientenhaut vorgesehen.

3. Nutzungsregeln
Bei der Kabelnutzung sind die folgenden Regeln einzuhalten:

Beim Anschließen bzw. Trennen des Kabels muss immer am Anschlussgehäuse (Steckdose 
     bzw. Stecker) gehalten werden,

Kabelanschlüsse sind vor Überschwemmung zu schützen.

4. Installieren
Das SpO2 Kabel auf der einen Seite an den SpO2 Sensor und auf der anderen an den Apparat 
anschließen. Das Gerät einschalten und dessen Funktion gemäß Monitorbedienanleitung 
überprüfen. Auf die passende Auswahl des SpO2 Kabels für den jeweiligen Apparat und den 
SpO2 Sensor achten.

5. Empfehlung zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisierung
Diese Tätigkeiten müssen jeweils vor Gebrauch des Gerätes und des Kabels sowie vor 
Untersuchung des nächsten Patienten durchgeführt werden. Bevor mit Reinigung, 
Desinfektion und Sterilisierung begonnen wird, ist das Kabel von dem zusammenwirkenden 
Gerät zu trennen.

Reinigen
Das Kabel ist mit warmem Seifenwasser abzuwaschen und mit weichem Lappen, angefeuchtet 
mit Seifenwasser bzw. leichtem Detergenz oder 70%-iger Lösung von Isopropylalkohol zu 
reinigen; vor Gebrauch muss das Kabel getrocknet werden.
Keine ätzenden Mittel bzw. sonstigen aggressiven Chemiezubereitungen anwenden. 
Kabel während der Reinigung nicht eintauchen bzw. unter fließendem Wasser reinigen, auch 
übermäßige Kraftanwendung vermeiden, die die Innenleiter trennen und somit zu Kabelschäden 
führen könnte.
Durch sehr häufige Biegung der Leitungen während der Nutzung bzw. der Reinigung kann es 
zum Bruch der Innenleiter kommen. Solche Beschädigungen fallen nicht unter die Garantie.
Zu vermeiden ist der Kontakt mit starken, wie z.B. aromatischen, chlor-, keton-, ether- bzw. 
esterbasierten Lösemitteln. Nicht zulassen, dass die Reinigungsmittel mit den auf beiden 
Kabelenden befindlichen Steckern in Berührung kommen.

Desinfektion
Die Kabel sind so zu desinfizieren, dass sie mit 70%-iger Lösung von Isopropylalkohol 
abgewischt und dann zum Austrocknen gelassen werden. Nicht zulassen, dass der Alkohol 
mit den auf beiden Kabelenden befindlichen Steckerbolzen in Berührung kommt.
Sterilisation
Das empfohlene Sterilisationsverfahren erfolgt mit Ethylenoxid. Nach der Sterilisation und vor 
dem Einsatz sind die Kabel in einer dazu vorgesehenen Einrichtung genau zu entgasen.
Andere Verfahren der Sterilisation werden nicht empfohlen, da sie zu dauerhaften 

§Es ist sicherzustellen, dass das verfügbare SpO2 Kabel für den zusammenwirkenden  
  Apparat geeignet ist, 

§Kabel nicht übermäßig biegen (der Biegeradius darf nicht unter 60 mm liegen),
§am Kabel nicht ziehen bzw. nicht reißen,
§Das Kabel ist so zu verlegen, dass es Gefahren wie z.B. Drauftreten, Überfahren,  
     Darauflegen schwerer bzw. scharfer Gegenstände, Anschneiden etc. nicht ausgesetzt wird.
§

§



 Kabelschäden führen können.

6.Verpacken und Aufbewahren
Die SpO2 Kabel werden einzeln verpackt. Für eine möglichst lange Betriebszeit sind sie in der 
Originalverpackung gemäß den vorgegebenen Lagerungsbedingungen aufzubewahren.
Lagerungsbedingungen:

Die im Einsatz befindlichen Kabel sind trocken aufzubewahren.
Die nicht zum Einsatz kommenden SpO2 Kabel sind lose, ohne Knickstellen einzurollen.

7. Warnungen 
Werden die oben angeführten Regeln nicht eingehalten, kann Leiterbruch im Kabel bzw. 
Kurzschluss die Folge sein. Diese Symptome sind für die Gerätebedienung leicht erkennbar. 
Schadhaftes Kabel ist abzulegen und durch ein funktionsfähiges zu ersetzen. Die Entsorgung 
verbrauchter Kabel hat gemäß geltenden Vorschriften zu erfolgen.

8. Garantie
Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Verkaufsdatum.
Die Garantie umfasst keine Mängel, die auf unsachgemäße Nutzung und Aufbewahrung 
zurückzuführen sind.

§Temperatur: -25°C bis + 55°C,
§Gegen Sonnenlicht, Anfeuchtung und Verschmutzung schützen.
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Ograniczenia temperatury
Temperature limit
Temperaturbeschränkungen
Îãðàíè÷åíèÿ òåìïåðàòóðû

Chroniæ przed wilgoci¹
Keep dry
Vor Feuchtigkeit schützen
Ïðåäîõðàíÿòü îò ñûðîñòè

Chroniæ przed œwiat³em s³onecznym
Keep away from sunlight
Vor Sonnenstrahlen schützen
Ïðåäîõðàíÿòü îò ñîëíå÷íîãî ñâåòà

Oznakowanie urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, zgodne z norm¹ EN 50419
Marking of electric and electronic devices, consistent with the EN 50419 norm
Bezeichnung der elektrischen und elektronischen Geräte gemäß der Norm EN 50419
Ìàðêèðîâàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ èçäåëèé ñîîòâåòñòâóþùåå íîðìå EN 50419

Zapoznaæ siê z instrukcj¹ u¿ywania
Consult instructions for use
Sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíñòðóêöèåé îáñëóæèâàíèÿ

Numer katalogowy
Catalogue number
Katalognummer
Êàòàëîæíûé íîìåð

Numer partii
Batch code
Lotnummer
Íîìåð ïàðòèè

Data wa¿noœci
Indicates the date
Verfallsdatum
Ñðîê ãîäíîñòè

Data produkcji
Date of manufacture
Herstellungsdatum
×èñëî ïðîèçâîäñòâà

Wytwórca
Manufacturer
Hersteller
Ïðîèçâîäèòåëü

Ostrze¿enie
Caution
Warnung
Ïðåäîñòåðåæåíèå

Symbole / Symbols / Symbole 
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