
Instrukcja u¿ycia i przechowywania
adapterów SPO2 

1. 

Adaptery SPO2 s³u¿¹ do mocowania lub przytrzymania ró¿nych elementów wyposa¿enia 

stosowanego w procesie pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem (SPO2).

Adaptery wykonane s¹ w wersji do jednokrotnego i wielokrotnego u¿ycia.

Dla adapterów jednokrotnego u¿ycia, niniejsza instrukcja ma zastosowanie, za wyj¹tkiem informacji 

dotycz¹cych czynnoœci, zwi¹zanych z powtórnym u¿yciem.

2. Charakterystyka

Adaptery obejmuj¹: owijki, opaski i klipsy.

Adaptery, wielkoœci¹ i kszta³tem, s¹ dostosowane do czêœci cia³a pacjenta, na której maja byæ u¿yte. 

3. Zasady u¿ycia

Dopasowaæ typ i rozmiar adaptera do czujnika SPO2, z którym ma wspó³pracowaæ.

Zamocowaæ adapter.

4. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyszczenie

Zewnêtrzn¹ pow³okê adaptera nale¿y delikatnie myæ przy pomocy miêkkiej szmatki zamoczonej 

w ciep³ej wodzie, je¿eli potrzeba z dodatkiem ³agodnych œrodków myj¹cych lub œrodków 

dezynfekuj¹cych. Do czyszczenia mo¿na u¿yæ równie¿ 70% alkohol izopropylowy. Przed u¿yciem 

adapter powinien wyschn¹æ.

Do mycia nie nale¿y stosowaæ œrodków zawieraj¹cych materia³y œcierne, œrodków ¿r¹cych, 

rozpuszczalników ani innych produktów, które mog³yby uszkodziæ adapter.

Dezynfekcja

Materia³ami zalecanymi do dezynfekcji adapterów s¹ 70% alkohol izopropylowy lub 70% etanol.

Mog¹ byæ równie¿ stosowane inne œrodki dezynfekuj¹ce przeznaczone do dezynfekcji wyrobów 

medycznych, je¿eli nie wp³ywaj¹ negatywnie na adapter (przed ich zastosowaniem nale¿y 

dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ u¿ycia tych œrodków).

Sterylizacja

Preferowan¹ metod¹ jest sterylizacja za pomoc¹ tlenku etylenu (postêpowaæ zgodnie z procedur¹ 

dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed u¿yciem, nale¿y adaptery bezpiecznie 

i dok³adnie wywietrzyæ. 

Sterylizacja innymi metodami mog³aby trwale uszkodziæ adapter. 

5. Przechowywanie

Adaptery nale¿y przechowywaæ w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0 C do 50ºC 

i wzglêdnej wilgotnoœci powietrza od 20% do 80%

Opis ogólny

º

6. Ostrze¿enia

Adaptery w stanie dostawy nie s¹ poddawane procesowi sterylizacji.

Zamocowania adaptera na ciele pacjenta powinien dokonywaæ personel posiadaj¹cy odpowiedni¹ 

wiedzê.

Utylizacja zu¿ytego adaptera powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.



7. Gwarancja

Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzeda¿y.

Okres przydatnoœci do u¿ycia wynosi 2 lata od daty sprzeda¿y.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ycia i przechowywania.  
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